
Parameter:  neonatales Bilirubin (nBil) 

 

Gerät:           Rapidpoint® 5xx 

 
 
 

Korrekturmaßnahme der Firma Siemens Healthcare Diagnostics für den  
               Parameter neonatales Bilirubin am Rapidpoint® 500 
 
 
 
Die Korrekturmaßname betrifft den Parameter neonatales Bilirubin (nBili), der in sehr 
seltenen Fällen einer erhöhten Schwankung unterliegen kann, wenn die Konzentration des 
nBili >12 mg/dL und die Konzentration des Gesamthämoglobins (tHb) gleichzeitig oberhalb 
der Messgrenze von 25 g/dl liegt. In diesem Fall wird das Ergebnis des nBili vom Blutgas-
Analysesystem höher bzw. niedriger als erwartet angezeigt. 
 
Der Parameter des nBili ist abhängig vom gemessenen Gesamthämoglobin. Für korrekte 
Bestimmung des nBili muss daher die tHb Kalibration erfolgreich sein und es dürfen keine 
weiteren Fehlercodes vorliegen. In der nachfolgenden Tabelle sind verschiedene Szenarien 
aufgezeichnet. 
 

tHB nBili Anzeige tHb Anzeige nBili 

>25 g/dL >12 mg/dL - - - - nBili Ergebnis * 

>25 g/dL ≤ - - - - - - - - ? 

 
*Dieses Ergebnis darf nicht verwendet werden. 
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